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tel. 567 220 577, fax. 567 220 578, e-mail: oijihlava@cmi.cz

Datum vystaveni:

Zakaznik:

Méridlo:
zarazeni:

slozeni:

material:

uloZeni:
Vyrobce:
V¥robni &islo:
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GAPA cza.s.
Vazni ul. &p. 981
500 03 Hradec Kralové

Zavazi
Pracovni etalony velké hmotnosti

20 ks zavazi 1000 kg
4 ks zavazi 500 kg

Seda litina

Volné

Neuveden

6 - 25 (zavazi 1000 kg)
70 - 73 (zavazi 500 kg)

Vysledky kalibrace byly ziskany za podminek a s pouzitim postupii uvedenych vtomto kalibraénim listé
a vztahuji se pouze k dob& a mistu provedeni kalibrace.

Datum kalibrace:  27. Cervence 2011

Kalibraci provedl: Vedouci oddéleni 6151:
T

Lukas Béhal

Jakub SikyF i Zabloudil







